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Beskyttende  ærme Håndtag

FilamentkanalFilamenthoved

Aesthesio®  Precision  Tactile  Sensory  Evaluatorer  er  nemme  at  åbne

Drej  Aesthesio®  Evaluator  beskyttelseshylsteret,  
indtil  filamentet  i  kanalen  er  synligt.

Vend  filamenthovedet  til  åben  position.
Filament  skal  være  90°  i  forhold  til  håndtaget.

Aesthesio®  Evaluator  beskyttelseshylster  i  åben  
position.  Klar  til  at  dreje  filamenthovedet.

Tag  fat  i  Aesthesio®  Evaluator  beskyttelseshylsteret  med  
den  ene  hånd,  og  drej  håndtaget  med  den  anden.

beskyttet  stilling.
Aesthesio®  Evaluator  beskyttelseshylster  i  lukket/

Klar  til  test.  Sæt  filamentet  tilbage  i  kanalen,  og  
drej  ærmet  lukket,  når  det  er  færdigt.
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Aesthesio®  Precision  Taktile  Sensoriske  Evaluatorer  (Semmes-Weinstein  monofilamenter)  
giver  en  ikke-invasiv  evaluering  af  kutane  fornemmelsesniveauer  i  hele  kroppen  med  
resultater,  der  er  objektive  og  gentagelige.  Brug  af  Aesthesio®  Precision  Tactile  Sensory  
Evaluators  er  indiceret  ved  diagnoser,  herunder  nervekompressionssyndromer,  perifer  
neuropati,  termiske  skader  og  postoperativ  nervereparation.

Bell-Krotoski  JA:  "Sensibility  Testing:  
History,  Instrumentation  and  Clinical  
Procedures",  Rehabilitation  of  the  Hand  

and  Upper  Extremity,  bind  1,  Elsevier  
Mosby  2011,  kapitel  11,  side  132-145.

Aesthesio®  Precision  Tactile  Sensory  Evaluator  består  af  et  standardiseret  sæt  nylonfilamenter,  
alle  af  varierende  længde  og  diameter.  Kraften,  hvormed  et  monofilament  bøjes,  er  
proportional  med  dets  diameter  og  omvendt  proportional  med  dets  længde.  Aesthesio®  
Precision  Taktile  Sensoriske  Evaluatorer  er  udvalgt  og  mærket,  så  de  giver  en  lineær  skala  
for  opfattet  intensitet  (en  logaritmisk  skala  anvendes).

Berøringstryktærskeltest  involverer  brug  af  nylonmonofilamenter  af  forskellig  længde  og  
stigende  diametre.  Disse  monofilamenter  giver  kontrollerede  gradienter  af  kraft  til  
mekanoreceptorerne  i  huden  og  kan  således  bruges  til  at  bestemme  trykdetekteringstærskler.  
Fordelen  ved  monofilamenttestning  er,  at  den  giver  kvantificeret  og  repeterbar  information  
om  en  patients  detektion  af  berøring.  Mønstret  af  sensibilitetstab,  der  afspejles  af  
monofilamenttesten,  hjælper  med  at  identificere  patologi.

www.hrsa.gov/hansensdisease/leap/

Sensibilitetstest  skal  udføres  i  et  roligt  miljø,  hvor  

patienten  er  komfortabel  og  afslappet.  Almindelige  
testpunkter  er  skitseret  i  illustrationerne  på  den  

følgende  side.  For  detaljerede  og  omfattende  

testprotokoller  henvises  til  følgende  kilder:

Instruktioner  til  tærskeltestning  hos  mennesker

Aesthesio®  Precision  Taktil  Sensory  Evaluator

Filamentet  skal  holdes  
vinkelret  på  teststedet.

Aesthesio®  Evaluator  test.

Skub  filamentet,  indtil  det  bøjer,  og  
slip  derefter.
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Fodteststeder

Håndteststeder

Standardproceduren  for  Aesthesio®  Precision  Taktil  Sensory  Evaluator,  når  den  bruges  

sammen  med  mennesker,  er  at  bede  forsøgspersonen  om  at  rapportere,  hvis  de  er  

blevet  berørt.  Da  dyr  ikke  kan  verbalisere,  om  de  er  blevet  let  berørt,  kan  

refleksreaktioner  bruges  i  stedet  for  en  verbal  rapport  om  fornemmelse.  "Paw  Reflex  
Reflex"  er  en  nyttig  en.  Når  en  filament  med  påviselig  tilstedeværelse  påføres,  vil  

poten  straks  trække  sig  tilbage,  og  betændelse  vil  øge  abstinensrefleksen.

Fælles  teststeder

Almindelige  teststeder  med  Aesthesio®  Precision  Tactile  Sensory  Evaluator

Brug  af  Aesthesio®  Precision  Taktil  Sensory  Evaluator  Kit  med  dyr
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Håndsæt  i  fem  dele

Komplet  sæt  med  20  dele Seks-delt  fodsæt

•  6-delt  fodsæt  med  bæretaske  -  (varenummer  514000-6C)
Indeholder  størrelser:  2,83,  3,61,  4,31,  4,56,  5,07  og  6,65  individuelle  sensoriske  

evaluatorer  plus  praktisk  bæretaske.

•  Håndsæt  med  5  dele  med  bæretaske  -  (varenummer  514000-5C)

Indeholder  størrelser:  2,83,  3,61,  4,31,  4,56  og  6,65  individuelle  

sensoriske  evaluatorer  plus  praktisk  bæretaske.

•  20-delt  sæt  med  bæretaske  -  (varenummer  514000-20C)

Indeholder  alle  20  individuelle  sensoriske  evaluatorer  plus  praktisk  bæretaske.

Evaluatorsæt
Aesthesio®  Precision  Taktil  Sensory  Evaluator

Væsentligt  bøjede  eller  knækkede  monofilamenter  må  ikke  bruges  til  test  og  bør  kasseres  og  
udskiftes.  DanMic  Global,  LLC  varenumre  kan  findes  i  3.  kolonne  i  skemaet  på  den  følgende  
side  og  henviser  til  de  enkelte  evaluatorer.

Opbevar  evaluatorerne  ved  stuetemperatur  og  luftfugtighed.  Må  ikke  opbevares  i  eller  udsættes  
for  direkte  sollys.

Filamentet  kan  rengøres  med  et  mildt  instrumentdesinfektionsmiddel  (f.eks.  isopropylalkohol  
eller  lignende.  Undgå  klorbaserede  desinfektionsmidler.)  Sørg  for,  at  monofilamenterne  er  

grundigt  tørre  før  genbrug.

Aesthesio®  Precision  Tactile  Sensory  Evaluatorer  er  præcisionsinstrumenter.  Der  skal  til  enhver  
tid  udvises  forsigtighed  for  at  beskytte  integriteten  af  nylonfilamentet.

Korrekt  opbevaring  og  håndtering:
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Statistiske  prøvetagningsteknikker  bruges  til  at  bestemme  middelværdi  og  standardafvigelse.

DanMic  Global,  LLC  garanterer  sine  produkter  mod  fejl  i  materialer  og  udførelse  i  en  periode  på  6  
måneder.

Deres  standardafvigelse  er  mindre  end  5  %  af  målkraften  ved  stuetemperatur  og  luftfugtighed.  
Batchkvalitetscertifikater  er  tilgængelige  efter  anmodning.  Premium-versioner  af  Aesthesio®  
Precision  Tactile  Sensory  Evaluators  er  også  tilgængelige.  Disse  kommer  med  individuelle  
kvalitetscertifikater.

Aesthesio®  Precision  Taktile  Sensoriske  Evaluatorer  er  designet  og  fremstillet  efter  de  
kvalitetsstandarder,  der  forventes  til  klinisk  og  forskningsmæssig  brug.  Alle  Aesthesio®  Precision  
Tactile  Sensory  Evaluatorer  opfylder  den  angivne  målstyrke  og  kosmetiske  specifikation.

Denne  garanti  træder  i  stedet  for  alle  andre  garantier,  udtrykte  eller  underforståede.  DanMic  
Global,  LLC  er  under  ingen  omstændigheder  ansvarlig  for  hændelige  skader  eller  følgeskader,  

som  følge  af  den  tilsigtede  brug  eller  misbrug  af  dets  produkter.

DanMic  Global,  LLC  vil  efter  eget  valg  reparere  eller  udskifte  defekte  varer  inden  for  den  

specificerede  garantiperiode.  Ændring  eller  manipulation  af  instrumentet  eller  ikke-fabriksautoriseret  
service  i  garantiperioden  vil  ugyldiggøre  garantien.

Garanti  og  kvalitetsgaranti:
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